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1  I NNLEDNING  

1.1  OM DENNE HÅNDBOKEN  

Denne håndboken inneholder eksempler, forslag og advarsler som hjelper deg med å 

komme i gang med VueBox® -programmet og gir råd om viktige elementer. Denne 

informasjonen er angitt med følgende symboler:  

 

Dette symbolet henviser til viktig informasjon, fo rsiktighetsregler 

eller advarsler.  

 

Stoppsymbolet  henviser til viktig informasjon. Du må stoppe og 

lese informasjonen før du fortsetter.  

 

Lyspæresymbolet  angir et forslag eller en idé som forenkler bruken 

av VueBox®. Det kan også henvise til informasjo n i andre kapitler.  

1.2  TOLKE SYMBOLENE PÅ PR ODUKTET  

Symbol  Plassering  Beskrivelse  

 

REF Brukerhåndbok  

 

Produktnavn og -versjon  

 

 

Brukerhåndbok  

 

Produsentens navn  

 

 
Brukerhåndbok  

 

Produksjonsår og -måned  

 

 
Brukerhåndbok  

 

Prosedyre for samsvarsvurdering i henhold til 

direktiv 93/42/EØF vedlegg II.3 Klassifisering 

i henhold til direktiv 93/42/EØF, vedlegg IX: 

klasse IIa i henhold til regel 10  
 

 



 

 

1.3  DEFINISJONER  

ASR Advanced System Recognition  Avansert systemgjenkjennelse  

DVP Dynamic Vascular Pattern  Dynamisk karmønster  

DVPP Dynamic Vascular Pattern 

Parametric  

Parametrisk dynamisk karmønster  

FLL Focal Liver Lesion  Fokal leverlesjon  

FT Fall Time  Falltid  

MI  Molecular Imaging  Molekylbilder  

MIP Maximum Intensity Projection  Projeksjon av maksimal intensitet  

mTT  Mean Transit Time  Gjennomsnittlig tranisttid  

PA Perfused Area  Perfusert område  

PE Peak Enhancement  Maksimal forsterkning  

PI Perfusion Index  Perfusjonsindeks  

PSA Perfusion Segments Analysis  Analyse av perfusjonssegmenter  

QOF Quality Of Fit  Tilpasningens kvalitet  

rBV  Regional Blood Volume  Områdets blodvolum  

ROI  Region Of Interest  Interesseområde  

rPA Relative Perfused Area  Relativt perfusert område  

RT Rise Time  Oppstigningstid  

TSV Tabulation -Separated Values  Tabulatorskilte verdier  

TTP Time To Peak  Tid for å nå toppen  

WiAUC Wash - in Area Under Curve  Innvasket område under kurve  

WiPI  Wash - in Perfusion Index  Innvasket perfusjonsindeks  

WiR Wash - in Rate  Innvaskingsrate  

WiWoAUC  Wash - in and Wash -out AUC  Innvasking -  og utvasking -AUC 

WoAUC Wash -out AUC  Utvasking -AUC 

WoR Wash -out Rate  Utvaskingsrate  

1.4  SYSTEMBESKRIVELSE  

VueBox® er en programvarepakke som er nyttig for kvantifisering av blodperfusjon 

basert på filmsekvenser gjort med dynamisk kontrastforsterket ultralyd i radiologiske 

undersøkelser (kardiologi ikke medregnet).  

Basert på analyseringen av en tidssekvens av 2D - kontrastbilder beregnes 

perfusjonsparametre, for eksempel WiR (Wash - in Rate), PE (Peak Enhancement), RT 

(Rise Ti me) eller WiAUC (Wash - in Area Under Curve). Tidsparametre (for eksempel RT) 

kan tolkes absolutt, og amplitudeparametre (for eksempel WiR, PE og WiAUC) kan tolkes 

relativt (vs. verdier i et referanseområde). VueBox® kan vise den spatiale fordelingen av 

diss e (og andre) parameterne ved å syntetisere tidssekvenser av kontrastbilder til 

enkeltparameterbilder. Det foreligger modeller for de to vanligste 

administrasjonsmåtene: bolus (innvaskings - /utvaskingskinetikk) og infusjon 

(etterfyllingskinetikk etter destru ksjon).  

Når det gjelder det spesielle tilfellet Fokale Leverlesjoner (FLL), vises Dynamisk 

Vaskulært Mønster (DVP) for lesjonen, sammenlignet med omringende sunt cellevev. 

Videre oppsummeres DVP - informasjon over tid i et enkelt parametrisk bilde som 

define res som parameter for Dynamisk Vaskulært Mønster (DVPP).  

Det kreves spesialverktøy til kvantifiseringen av aterosklerotiske plakk, som en måte for 

å identifisere sårbare plakk. Disse verktøyene inkluderer en fler - skala kurve, spesifikke 

metoder for perfusj onkvantifisering og spesifikke kvantifiseringsparametere, som 

perfusert område (PA) og relativt perfusert område (rPA).  

Siden versjon 7.0 av VueBox® har et verktøy for å følge opp perfusjonsparametre for 

forskjellige undersøkelser av samme pasient blitt in trodusert. Dette oppfølgingsverktøyet 

viser utviklingen av disse parametrene basert på analysen av hver enkelt undersøkelse i 

VueBox®.  



 

 

1.5  BRUKSOMRÅDE  

VueBox® er indisert til vurdering av relative perfusjonsparametre i radiologiske 

undersøkelser (kardiologi ikke medregnet) basert på 2D DICOM -datasett som registreres 

med dynamisk kontrastforsterket ultralyd.  

Visualisering av DVP gjennom en kontrasterende ultralydundersøkelse etter tildeling av 

stor pille hjelper klinikere med å karakterisere mistenkelige lesjo ner og bedre skille 

godartede fra ondartede lesjonstyper.  

Plaque -pakken vurderer patologiene til carotis arteriene under en kontrastforsterket 

ultralydundersøkelse etter en bolus -administrasjon.  

1.6  T ILTENKT BRUKER  

Bare opplærte og lisensierte praktiserende le ger er autorisert til å bruke systemet.  

1.7  PRODUKTETS LEVETID  

For en gitt versjon av produktet gis det kundestøtteprogramvaren og dokumentasjonen i 

fem år etter lanseringsdato.  

1.8  SIKKERHETSFORANSTALTN INGER  

Les informasjonen i d enne delen nøye før du bruker programmet. Denne delen 

inneholder viktig informasjon om sikker bruk og håndtering av programmet samt 

informasjon om service og brukerstøtte.  

 

All diagnose som er basert på bruken av dette produktet, må bekreftes av 

en differensialdiagnose før behandling i henhold til sunn medisinsk fornuft.  

 

 

Bare 2D DICOM -datasett av ultralydundersøkelser med dynamisk 

kontrastforsterkning som har en tilgjengelig kalibreringsfil eller ASR, skal 

behandles.  

 

1.9  I NSTALLASJON OG VEDLI KEHOLD  

 

 

Bracco Suisse SA påtar seg intet ansvar for problemer som kan skyldes 

ikke -godkjente endringer, tilføyelser i eller sletting av programvaren eller 

maskinvaren fra Bracco Suisse SA, eller ikke -godkjent installasjon av 

programvare fra andre leverandører (tredjeparter).  

 

 

Som produsent og distributør av dette produktet er Bracco Suisse SA ikke 

ansvarlig for systemets sikkerhet, pålitelighet og ytelse hvis:  

Å produktet ikke brukes i henhold til bruksanvisningen  

Å produktet brukes utenfor de angitte bruksforholdene  

Å produktet brukes utenfor det angitt bruksmiljøet  

1.10  PASIENT -  OG BRUKERSIKKERHET  

 

 

Brukeren må forsikre seg om at filmsekvensene som er tatt opp i en 

undersøkelse, er egnede og fullstendige før de analyseres med VueBox®. 

Hvis ikke, må de ka nskje tas opp på nytt. For informasjon om hvordan 

filmsekvenser med kontrast tas for å oppnå pålitelig kvantifisering av 

perfusjonen, se bruksanvisningen fra produsenten av ultralydutstyret og 

Braccos programmerknad ñProtocol for performing reliable perfusion 

quantificationò. 



 

 

 

 

Informasjonen i denne håndboken gjelder kun programvaren fra Bracco 

Suisse SA. Den inneholder ikke informasjon om ekkokardiogrammer eller 

generelle ultralydopptak. Slå opp i bruksanvisningen for ultralydsystemet 

for å få mer informasjon.  

1.11  MÅLING  

 

Brukeren har ansvar for å velge et egnet ROI, slik at kun data fra 

kontrastforsterket ultralyd tas med. ROI -et skal ikke ha overprojisert tekst, 

etiketter eller målinger, og skal kun tegnes på ultralyddata som er tatt med 

et kontrast spesifikt program (det vil si ikke fundamental B -mode -  eller 

med fargedoppler).  

 

 

Brukeren har ansvar for å fastslå om dataene som skal analyseres, 

inneholder artefakter . Artefakter kan i alvorlig grad påvirke utfallet av 

analysen og kreve at undersøkelsen gjøres om igjen. Eksempler på 

artefakter er:  

Å åpenbar diskontinuitet (pasienturo) på grunn av rykkete bevegelse 

under opptaket eller fordi ultralydplanet er endret,  

Å for mye skygge i bildene,  

Å dårlig definert anatomi eller bevis p å forvrengt anatomi.  

 

 

Hvis bildet er dårlig rekonstruert, basert på kriteriene nevnt over (for 

eksempel artefakter) eller vurdert ut fra brukerens kliniske erfaring og 

opplæring, skal målinger ikke gjøres og ikke brukes til diagnostiske formål.  

Brukeren  må sørge for nøyaktige bilder og måleresultater. Opptakene må 

gjentas hvis det er den minste tvil om bildenes og målingenes nøyaktighet.  

 

 

Brukeren har ansvar for adekvat lengdekalibrering. Feil bruk kan gi feil 

måleresultater.  

 

 

Brukeren skal alltid sørge for å velge riktig kalibrering i henhold til 

ultralydsystemet, sensoren og innstillingene som brukes. Denne kontrollen 

skal utføres for hvert klipp som skal analyseres (med unntak av for ASR -

kompatible ultralydskannere).  

 

1.12  ASR - KOMPATIBLE ULTRALYDS KAN NERE OG OVERFØRING A V DATA  

ASR-kompatible ultralydskannere er systemer der lineariseringsdataene (kreves for å få 

nøyaktige kvantifiseringsresultater) er direkte innlagt i DICOM - filene av produsentene. 

Derfor kreves ikke manuelt valg av en kalibreringsfil i VueBox® med ASR -kompatibl e 

systemer.  

Liste over ASR -kompatible ultralydskannere med minstekrav for systemversjon:  

Produsent  Skannermodell  Systemversjon  

SuperSonic Image  AixPlorer  6.0 eller nyere  

Siemens  Acuson S Family  VC30A eller nyere  

GE Healthcare  Logiq E9  R5 eller nyere  

Esaote  
MyLab Twice og MyLab 

Class 
11.10 eller nyere  

 



 

 

 

For å sikre at en versjon av en ASR -kompatibel ultralydskanner ble riktig 

bekreftet av Bracco og systemprodusenten, kan VueBox® samle inn data 

fra brukerens datamaskin. Følgende data samles inn:  

¶ Versjonen av VueBox®  

¶ Navnet til ultralydskanneren (produsent + modell)  

¶ Versjonen av ultralydskanneren  

Disse dataene samles bare inn hvis  

¶ brukeren har en Internett - tilkobling  

¶ en DICOM - fil som er åpnet i VueBox®, er ASR -kompatibel  

¶ versjonen av ASR -systemet i kke ble bekreftet av Bracco og 

produsenten  

 

Etter at dataene er mottatt fra brukerens datamaskin, sikrer Bracco (i 

samarbeid med systemprodusenten) at denne ikke -bekreftede versjonen 

av ASR fungerer som forventet. Hvis det ikke er tilfelle, kontakter Bracc o 

brukeren for å advare vedkommende om problemet og jobber med 

produsenten for å finne en løsning.  

 



 

 

2  I NSTALLERING  

2.1  KRAV TIL SYSTEMET  

 Minimum  Anbefalt  

CPU Intel® Xeon®  E5-2620 2GHz  Intel® Xeon® E5 -1620 3.5 GHz  

RAM 4 GB 8 GB or more  

Grafikkort  Intel HD Graphics 3000  
Minimum Resolution 1 440 x 900  

Nvidia GeForce 1050 Ti 4GB GDDR5  
Resolution 1920x1200  and higher  

Skjerm  17ôô  24ôô or higher 

Operativsystem  Microsoft® Windows® 7 SP1, 32 
bit  

Microsoft® Windows ® 10 , 64 bit  

 

2.2  I NSTALLERING AV VUEBOX ®  

Installeringspakken  for VueBox® inkluderer følgende obligatoriske forutsetninger :  

¶ Forutsetninger for Microsoft .NET Framework (Windows -oppdatering)  

¶ Microsoft .NET Framework 4.6.2  

¶ SAP Crystal Report Runtime Engine f or .NET Framework 4.0  

¶ Visual C++ 2010 kjøretidsbiblioteker  

¶ Visual C++ 2012 kjøretidsbiblioteker  

I løpet av installeringsprosedyren blir du automatisk varslet hvis noen av forutsetningene 

må installeres.  

Fremgangsmåte for installasjon av VueBox®:  

1.  Lukk alle programmer.  

2.  Kjør installasjonspakken setup.exe  i installasjonsmappen for VueBox®.  

3.  Godta installasjon av den nødvendige funksjonaliteten (hvis dette ikke 

allerede er installert).  

4.  Velg installasjonsmappe og trykk på Next  (Neste).  

5.  Følg instruksjonene på skjermen.  

6.  Trykk på Close  (Lukk) når installasjonen er ferdig.  

Nå er programmet installert. VueBox® kan startes fra VueBox -mappen på Start -menyen 

eller ved å klikke på snarveien på skrivebordet.  

VueBox® kan avinstalleres via funksjonen for å legge til / fje rne programmer i 

Kontrollpanel i Windows.  

2.3  AKTIVERE VUEBOX ®  

Når VueBox® startes for første gang, startes en aktiveringsprosess som validerer og 

låser opp programvaren . 

I denne prosessen blir du bedt om å angi følgende informasjon:  

¶ Serienummer  

¶ E-postadresse  



 

 

¶ Navn på sykehus/selskap  

For å aktivere programmet må denne informasjonen sendes til aktiveringsserveren. Dette 

kan gjøres automatisk via funksjonen for online - aktivering  eller manuelt via 

funksjonen for e- postaktivering .  

Med online - aktiverin g  følger du instruksjonene på skjermen, da aktiveres og låses 

VueBox® opp automatisk.  

Med e- postaktivering  genereres det en e -post med all nødvendig informasjon for å 

aktivere VueBox®, og du blir bedt om å sende den til aktiveringsserveren (e -

postadressen vises). I løpet av få minutter vil du motta et automatisk svar via e -post 

med en opplåsingskode . Du trenger denne opplåsingskoden  neste gang du starter 

opp VueBox® for å fullføre aktiveringsprosessen.  

Denne aktiveringsprosessen trenger bare å utføres én gang , enten du gjør det via 

online -  eller e -postmetoden.  



 

 

3  FUNKSJONELL REFERANSE  FOR VUEBOX ® - ANALYSE  

 

 

For å få umiddelbar hjelp  med arbeid på VueBox®, klikker du på «Hjelp» -

menyen i den øverste menyen og velger brukerhåndboken.  

  

 

 

Du trenger Adobe Acrobat Reader á for å vise programvarehåndboken. Hvis 

Adobe Acrobat Reader á ikke er installert på systemet, kan du laste ned den 

nyeste versjonen fra www.adobe.com . 

 

3.1  BRUKERGRENSESNITT  

VueBox® er en programvare med et flervindusgrensesnitt. Muligheten til å prosessere 

flere filmsekvenser i separate undervinduer er praktisk hvis brukeren for eksempel 

ønsker å analysere flere tverrsnitt av en gitt lesjon samtidig. Et annet eksempel er hvis 

brukeren ønsk er å sammenligne bilder av en gitt lesjon som er tatt på forskjellige datoer. 

Hver analyse utføres i et individuelt, uavhengig undervindu. VueBox® kan utføre flere 

oppgaver samtidig ï hvert undervindu kan utføre funksjoner samtidig mens 

hovedgrensesnittet fremdeles er tilgjengelig. Beregninger som krever store mengder 

databehandlingsressurser (for eksempel kvantifisering av perfusjonen), er optimalisert og 

bruker flerkjerneprosessorer når dette er tilgjengelig ï en teknologi som kalles 

parallellisering.  

Når  VueBox® startes, vises en startside  som viser programvarenavnet og 

versjonsnummeret.  

  

Figur 1  ï VueBox® -startside  

 

  

http://www.adobe.com/


 

 

 

Figur 2  ï Liste over nylige klipp, analyser og oppfølginger som er tilgjengelige fra startsiden  

Fra denne startsiden kan brukeren starte en ny analyse (åpne DICOM -klippene) samt 

åpne en eksisterende VueBox® -analyse. Nylige klipp, analyser og oppfølginger kan også  

åpnes raskt fra denne startsiden (jfr. Figur 2).  

De tilknyttede analysene for et klipp (dvs. tidligere lagrede analysekontekster) er 

tilgjengelige med  «+» -knappen (jfr. Figur 3) og kan gjenopprettes.  

 

Figur 3  ï Vis tilknyttede analyser til et bestemt klipp  

Fra startsiden kan flere klipp åpnes som ett sammenkjedet klipp ved å velge klipp 

samtidig som «Ctrl» - tasten på tastaturet holdes inne. Deretter, hvis de valgte klippene 

kan sammenkjedes, kan du klikke på knappen «Sammenkjed» (jfr. Figur  4). Klipp kan 

også sammenkjedes senere i løpet av klippredigeringen (jfr. avsnitt 3.7.4 ).  

 

Figur 4  ï Klippsammenkjeding fra startsiden  

Hvis de valgte klippene ikke kan sammenkjedes (klipp hentet ved forskjellige tidspunkt, 

forskjellige kilder, osv.), foreslår VueBox å åpne dem som atskilte klipp (jfr. Figur 5).  



 

 

 

Figur 5  ï Åpne som atskilte klipp  

Når et klipp er åpnet, må brukeren velge passende pakke (f.eks. gastrointestinal 

perfusjon, lever -DVP, forkalkning) som inneholder et sett med egne funksjoner som skal 

brukes i en bestemt kontekst (jfr. avsnitt 4).  

En visning av én kvadrant, inkludert panelet for analyseinnstillinger, klippredigeringen, 

som er funksjonene som er nyttige før start av analyseprosessen (f.eks. ROI - tegning, 

opptaksinnstillinger, osv.).  

 

Figur 6  ï Visning av én kvadrant  

Til slutt, når behandlingen av perfusjonsdataene er fullført, presenteres resultatene i en 

visning med fire kvadranter der kurver for tidsintensitet, parametriske bilder og verdier 

for perfusjonsparameter vises.  

Toppmeny  

ROI  
verktøylinje  

Analyseinnstillinger  
og verktøypanel  

Klipp  
Redigeringsprogram  



 

 

 

Figur 7  ï Visning av fire kvadranter  

3.2  GENERELL ARBEIDSFLYT  

Arbeidsflyten i programmet er enkel og intuitiv for rutinemessig klinisk bruk. Den består 

av følgende trinn:  

1.  Last inn et datasett  

2.  Velg en programpakke  

3.  Juster analyseinnstillingene  

4.  Velg perfusjonsmodel, hvis aktuelt  

5.  Fjern uønskede bilder med klippredigeringsverktøyet  

6.  Tegn flere ROI -er  

7.  Bruk bevegelseskompensering om nødvendig  

8.  Gjennomfør kvantifisering  

9.  Visualiser, lagre og eksporter resultatene  

3.3  SPESIFIKKE A PPLIKASJONSPAKKER  

3.3.1  PRINSIPP  

Mens VueBox® er et generelt verktøysett for kvantifisering, har dedikerte funksjoner blitt 

utviklet for å takle bestemte behov (f.eks. DVP for fokale leverlesjoner, se avsnitt Error! 

Reference source not found. ). Disse dedikerte funksjonene plasseres i "pakker" som 

kan åpnes i henhold til brukerens behov.  

I de fleste tilfeller vil kjernefunksjonene i VueBox® (f.eks. linearisering mellom video og 

data, r edigering av klipp, ROI - tegning, bevegelseskompensering, lagring av 

analysekontekst, eksportering av resultater, osv) være nesten like i alle pakker.  

Perfusjon  
parameter  

Valg  

Tids  
intensitet  

kurver  

Parameter  
Tabell  

Parametrisk  

bilde  



 

 

3.3.2  VALG AV PAKKE  

Spesifikke applikasjonspakker kan velges fra startsiden (se avsnitt 3.1 ), ved å klikke på 

tilhørende knapp.  

 

 

Figur 8  -  Valg av spesifikk applikasjonspakke   

 

Brukeren må sørge for å velge riktig pakke for å utføre analyser (f.eks. 

Liver -DVP for fokale leverlesjoner).  

3.3.3  GI - PERFUSION ï GENERAL I MAGING PERFUSION QUANTIFICATION (K VANTIFISERING 

AV PERFUSJON FOR GENERELL AVBILDING )  

Pakken for kvantifisering av perfusjon for generell avbilding inne holder generiske verktøy 

for perfusjonskvantifisering, inkludert perfusjonsmodellene Bolus og Replenishment (se 

avsnitt 3.13.5 ), hvilket gjør det mu lig å trekke ut kvantitative perfusjonsberegninger i 

generelle radiologiapplikasjoner (unntatt kardiologi).  

3.3.4  L IVER - DVP  ï FOKAL LEVERLESJON  

Den dedikerte pakken for fokal leverlesjon inneholder følgende spesifikke verktøy for 

analyse av FLL -er:  

¶ Leverdedikert  bolus -perfusjonsmodell (dvs. Bolus Liver)  

¶ Dynamisk vaskulært mønster (se avsnitt 3.13.6 )  

¶ Dynamisk vaskulært mønsterparameter (se avsnitt 3.13.7 )  

¶ Skreddersydde analyserapporter (se avsnitt Error! Reference source not 

found. )  

Disse verktøyene gjør det mulig å forsterke forskjellene i blodperfusjon mellom 

leverlesjoner og cellevevet.  

Denne pakken inkluderer ikke verktøy for perfusjonskvantifisering, i motsetning til 

pakken for kvantifisering av perfusjon for generell avbilding.  



 

 

3.3.5  PLAQUE  

Plaque -pakken inneholder verktøy for kvantifiseringen av aterosklerotiske plaketter. Til 

identifiseringen av sårbare plakk kreves følgende spesialverktøy:  

¶ Perfusert område (se avsnitt 3.13.8 )  

¶ Relativt perfusert område (rPA)  

¶ Gjennomsnittlig MIP opasifikasjon (MIP)  

¶ Gjennomsnittlig MIP opasifikasjon ï Kun perfusert piksel (MIP ïth)  

3.4  DATASETT SOM STØTTES  

VueBox® støtter klipp med kontraherende ultralyd i 2D DICOM av systemer der 

lineariseringstabeller er tilgjengelige (også kalt kalibreringsfiler). Andre datasett, f.eks 

Color Doppler -klipp, B -modusklipp og overleggsvisning med kontrast/B -modus, støt tes 

ikke.  

 

For enkelte ultralydsystemer utføres lineariseringen automatisk, og det er 

ikke nødvendig å velge kalibreringsfil manuelt. Du finner mer informasjon 

på http://vuebox.bracco.com . 

Generelt sett anbefales bolussekvenser som er lengre enn 90 sekunder for å inkludere 

innvaskings -  og utvaskingsfaser. Etterfyllingssekvenser kan være betydelig kortere.  

http://vuebox.bracco.com/


 

 

3.5  ANALYSEINNSTILLINGER OG - VERKTØY  

 

Figur 9  ï Panel for 
analyseinnstillinger og - verktøy  

Panelet for analyseinnstillinger  og -verktøy vises i 

alle klippredigeringsfaner når et klipp er åpnet. Fra 

dette panelet kan du  

¶ endre perfusjonsmodell (se avsnitt Error! 

Reference source not found. )  

¶ spesifisere opptaksinnstillinger og 

forsterkningsutjevning (se avsnitt 3.6 )  

¶ administrere dobbel skjerm (se avsnitt 

3.8.4 )  

¶ tegne interesseområder (se 3.8 )  

¶ redigere sekvens, inkludert underprøve (se 

avsnitt 3.7.4 ) og sammenkjeding (se avs nitt 

3.7.5 )  

¶ dekke med tekstkommentarer (se avsnitt 

3.11 ), aktivere anonymisering (se avsnitt 

3.1 0) og måle lengder (se avsnitt 3.9 )  

¶ Start bevegelseskompensasjon og start 

kvantifisering  

 

 

3.6  OPPTAKSINNSTILLINGER  

Før brukeren behandler et klipp i VueBox®, må vedkommende sørge for at den valgte 

ultralydskanneren samsvarer med systemet og  innstillingene som brukes for opptak, slik 

at det gjelder for riktig lineariseringsfunksjon  på bildedataene (jfr. Figur 10 ).  

 

Figur 10  ï Panel for ultralydskanner  

Listen over skannere og innstillinger som er tilgjengelige i denne listen, er avhengig av 

kalibreringsfilene som er lagret lokalt på brukerens datamaskin. Kalibreringsfiler  

inneholder den passende lineariseringsfunksjonen og fargekartkorrigeringen for et gitt 

ultralydsystem og en bestemt innstilling (dvs. sensor, dynamisk område, fargekart, 

osv.). Med kalibreringsfiler kan VueBox® konvertere videodata som er hentet  fra DICOM -



 

 

klipp, til ekkokraft -data, en kvantitet som direkte tilsvarer den øyeblikkelige 

konsentrasjonen av kontrastmiddelkonsentrasjon på hvert sted i synsfeltet.  

Kalibreringsfiler distribueres til brukere i henhold til ultralydsystemene deres (f.eks. 

Philips, Siemens, Toshiba, osv.) og kan legges til VueBox® ved å dra og slippe filene inn 

i VueBox® -brukergrensesnittet.  

De vanligste innstillingene er tilgjengelige for hvert ultralydsystem. Nye kalibreringsfiler 

kan imidlertid genereres med bestemte innstillinger hvis brukeren ber om det. Ta kontakt 

med den lokale Bracco - representanten for å få mer informasjon om hvordan du får flere 

kalibreringsfiler.  

Hvis et ultralydsystem er ASR -kompatibelt (jfr. avsnitt 1.12 ), fylles panelet for 

ultralydskanneren ut automatisk og kan ikke endres.  

 

 

Det er viktig at du sørger for at disse innstillingene er riktige før du 

fortsetter med analysen.  

 

3.6.1  FORSTERKNINGSUTJEVNIN G 

Forsterkningsutjevningen har til hensikt å kompensere for forsterkningsvariasjoner i 

forskjellige undersøkelser for å kunne sammenligne resultater til en bestemt pasient ved 

forskjellige besøk.  

 

Figur 11  ï Panel for forsterkningsutjevning  

3.7  KLIPPREDIGERING  

3.7.1  PRINSIPP  

Med klippredigeringsmodulen  kan du begrense analysen til et bestemt tidsvindu og i 

tillegg ekskludere uønskede bilder fra behandling (enten isolert eller i områder). 

Tilgjengeligheten til klippredigering  beskrives i 3.17  Verktøyenes tilgjengelighet . 

Som illustrert i figuren nedenfor, kan klippredigeri ngen  bruke for å bare beholde bildene 

innen et relevant tidsintervall innen innvasking -  og utvaskingfasene til en bolus . Hvis 

ødeleggelse -etterfylling - teknikken brukes i løpet av eksperimentet, define rer 

klippredigeringen automatisk etterfyllingssegmentene som kan velges, ved å bare 

inkludere bilder mellom to ødeleggelseshendelser.  



 

 

(a) BOLUS  

 

(b) ETTERFYLLING  

 

Figur 12  ï Vanlige eksempler på klippredigering  

 

Med modellen for bolusperfusjon skal brukeren sørge for å inkludere 

både innvasking -  og utvaskingfaser. Hvis brukeren ikke gjør det, kan det 

påvirke resultatet til behandling av perfusjonsdata.  

3.7.2  GRENSESNITTELEMENTER  

Figur 13  og Figur  14  viser skjermdumper av grensesnittelementene i klippredigeringen.  

 

Figur 13  ï Brukergrensesnittet til klippredigering en.  

 

Ødeleggelseshend
else  

Tid  

Før
ste  

Etterfyllingssegmenter:  

An
dre  

Statuslinje for bilde:  
Eksklusjon  

Iklusjon (valgt segment)  

Ødeleggelse  

  

 

 

 

 

Tid  

Statuslinje for bilde:  
Eksklusjon  
Inklusjon  

 

Relevant tidsintervall  



 

 

 

Figur 14  ï Klippredigering i etterfyllingsmodus.  

 

Element  Navn  Funksjon  

Bildevisning  

 Bildenummer  

Viser bestillingsnummeret for bildet 

som vises, samt totalt antall bilder 

som er tilgjengelig i filmsekvensen.  

 Tidsindikator  Viser tidspunktet for bildet som vises.  

 Zoome inn/ut  Øker eller reduserer bildestørrelsen.  

 
Bildeglidebryter  

Brukes til å velge bildet som skal 

vises. Hvis markøren peker på et 

utelatt  bilde, vises en rød ramme 

rundt det.  

 
Bildestatuslinje  

Viser ekskluderte og inkluderte 

bildeintervaller i henholdsvis rødt og 

grønt. Destruksjonsbilder vises i 

oransje.  

 
Avspilling  Starter filmspilleren.  

 
Rask  avspilling  Kjører filmspilleren i rask modus.  

 

 

 

  

 



 

 

Program for redigering av filmsekvens  

 Ekskluder  sett i eksklusjonsmodus  

 Inkluder  sett i inkluderingsmodus  

 
Legg til Flash  

markerer gjeldende bilde som flash 

(se avsnitt Error! Reference source 

not found. ).  

 

Etterfyllingssegment -

utvelger  

velger forrige/neste 

etterfyllings segment (kun tilgjengelig 

dersom klippet inkluderer segmenter 

av destruerings -etterfylling).  

3.7.3  ARBEIDSFLYT  

EKSKLUDERE BILDER  

Slik ekskluderer du en rekke bilder:  

1.  Klikk på venstre museknapp  på det  første bildet som skal ekskluderes, og hold 

museknappen inne  

2.  Flytt Glidebryteren for bilde  til det siste bildet som skal ekskluderes  

3.  Slipp  venstre museknapp  

4.  Klikk på Ekskluder  -knappen (eller trykk på «Slett» -  eller « -»- tasten på 

tastaturet)  

I NKLUDERE BILDER  

Slik inkluderer du en rekke bilder:  

1.  Klikk på venstre museknapp  på det  første bildet som skal ekskluderes, og hold 

museknappen inne  

2.  Flytt Glidebryteren for bilde  til det siste bildet som skal ekskluderes  

3.  Slipp  venstre museknapp  

4.  Klikk på Inkluder  -knappen (eller trykk på «+» - tasten på tastaturet)  

ENDRE OMRÅDET TIL EKS KLUDERTE BILDER  

Slik endrer du området til ekskluderte bi lder:  

1.  Flytt musepekeren over Statuslinjen for bilde  til en grense til et område for 

ekskluderte bilder ( )  

2.  Når markørens form endres til en vertikal spalte , drar du grensen for å endre 

området til ekskluderte bilder.  

FLYTTE OMRÅDET TIL EKSKLUDE RTE BILDER  

Slik flytter du området til ekskluderte bilder:  

1.  Flytt musepekeren over Statuslinjen for bilde  til en grense til et område for 

ekskluderte bilder ( )  



 

 

2.  Når markørens form endres til en vertikal spal te , trykker du på Shift - tasten og 

drar du grensen for ekskluderte bilder til ønskelig posisjon.  

3.7.4  UNDERPRØVEFREKVENS  

Med VueBox® kan du definere ønskelig underprøvefrekvens  hvis det er nødvendig, slik 

at du kan redusere antall ra mmer som skal behandles ( valgfritt ).  

 

Figur 15  ï Utgave for underprøvefrekvens  

 

Brukeren må sørge for at klippets bildefrekvens som leses fra DICOM - filen 

og vises i panelet for videoinnstillinger, er riktig før vedkommende 

fortsetter med analysen. Feil bildefrekvens kan resultere i feil tidsbasis og 

dermed påvirke de beregnede verdiene for perfusjonsparametre.  

 

3.7.5  KLIPPSAMMENKJEDING  

Klippsammenkjedingen  ï eller kombineringen ï er prosessen ved å sett e klipp sammen 

for å sette sammen en enkelt bildesekvens. Med denne funksjonen kan et sett med klipp 

som er spilt inn i kronologisk rekkefølge av en ultralydskanner, behandles. 

Sammenkjedingsfunksjonen er nyttig når ultralydsystemet har en begrenset opptak stid 

for klipp i henhold til DICOM - filen.  

 

 

Bracco anbefaler å sammenkjede klipp med en forsinkelse for klippovergang 

p¬ Ò 3 minutter. 

 

3.7.6  OPPDAGELSE AV FLASH - BILDE  

Valget av perfusjonsmodellen (dvs. Bolus eller etterfylling) kan utføres i 

klippredigeringen. For å redusere risikoen for å velge feil model (f.eks. 

etterfyl lingsmodellen for en bolusinjeksjon) blir etterfyllingsknappen bare aktiv hvis 

programvaren har oppdaget Flash -bilder i klippet. Flash -oppdagelsen er en automatisk 

prosess som startes hver gang et klipp lastes inn i VueBox®.  

Sammenkjed klipp: åpner og sammenkjeder klipp  

                                     med nåværende klipp.  

Overgangsforsinkelse:  
angir tiden (i sekunder)  

mellom slutten av et klipp  

og begynnelsen av  

neste klipp. Standardverdien  

beregnes automatisk  
av VueBox®.  

Liste over  
sammenkjedede  

klipp  Slett det valgte klippet:  
fjerner det valgte klippet  

fra listen over  

sammenkjedede klipp.  



 

 

 

Figur 16  ï Oppdagelse av Flash - bilde  

Fremdriften for automatisk oppdagelse av Flash -bilde er synlig i verktøylinjen for 

klippredigeringen, som vist i figuren ovenfor. I noen tilfeller er muligens ikke denne 

oppdagelsen nøyaktig. Derfor vil du kanskje avbryte den når automatisk oppdagelse ikke 

er nøyaktig eller mislykkes. Slik avbryter du oppdagelsen av Flash -bilde eller fjerner 

uønskede Flash -bilder:  

1.  Hvis oppdagelsen fremdeles blir utført, klikker du på -knappen (nederst til 

høyre på Flash -knappen) for å stop pe den.  

 
2.  Hvis oppdagelsen er fullført, klikker du på -knappen (øverst til høyre på Flash -

knappen) for å fjerne alle Flash -bilder.  

 

«Etterfylling» -modellen blir imidlertid ikke tilgjengelig lenger. Hvis du vil behandle 

ødeleggelses - /etterfyllingsklipp med etterfyllingsmodellen må du derfor identifisere Flash -

bildene manuelt ved å plassere glidebryteren for bilde på ønskelig sted og kli kke på -

knappen eller trykke på «F» - tastaturknappen på hver ødeleggelsesramme.  

 

 

Oppdaging av flashbilder og/eller manuell definering er ikke tilgjengelig for 

alle pakker (f.eks. Liver -DVP, som kun er kompatibelt for boluskinetikk).  

 

3.8  REGIONS OF INTEREST  ( OMRÅDE AV INTERESSE )  

3.8.1  PRINSIPP  

Med ROI - verktøylinjen  kan du definere opptil fem ROI  på bilder i filmsekvensen ved 

hjelp av musen ï et obligatorisk ROI kalt òavgrensningò og opptil fire generiske ROI. 

Avgre nsnings -ROI-et brukes til å begrense prosesseringsområdet. Det må derfor ikke 

inneholde ikke -ultralyddata, for eksempel tekst, fargelinjer eller bildekanter. Et første 

generisk ROI (for eksempel ROI 1) inneholder vanligvis en lesjon (hvis relevant), og et 

andre generisk ROI (for eksempel ROI 2) kan inneholde friskt vev for å fungere som en 

referanse for relative målinger. ROI -navnene er vilkårlige og kan angis av brukeren. 

Brukeren kan velge å bruke ytterligere to ROI.  

 

Figur 17  -  Eksempel på ROI  

 

 

Når det gjelder Liver -DVP-pakken spesielt (se avsnitt Error! Reference 

source not found. ), er ikke ROI lenger generisk, og har en bestemt 

bruksfunksjon. I  tillegg til delimiterings -ROI er følgende 4 ROI -er 

tilgjengelige: Lesion 1 (Lesjon 1), Reference (Referanse), Lesion 2 (Lesjon 

2), Lesion 3 (Lesjon 3). Merk at lesjon 1 og referanse -ROI er obligatoriske.  

 

Til den spesifikke Plaque programpakken er ikke RO I lenger generiske og 

har en bestemt bruksfunksjon. I tillegg til Begrensnings -ROI, er følgende 4 



 

 

ROI tilgjengelige: Plakk 1, Lumen, Plakk 2 og Plakk 3. Legg merke til at 

Plakk 1 og Lumenens ROI er obligatoriske. Plakkets ROI må avgrense hele 

plakket  ette rsom lumenens ROI må inneholde en del av lumen (se Figur 33  

for eksempel).  

 

3.8.2  GRENSESNITTELEMENTER  

ROI-verktøyene finnes i Interesseområde -delen av panelet Analyseinnstillinger og -

verktøy :  

 

Figur 18  ï Valg av interesseområde  

 

ROI - verktøylinjen  har verktøy for å tegne fire forskjellige former. ROI - etiketten  over 

verktøylinjen identifiserer den nåværende regionen som skal tegnes.  

Knapp  Funksjon  Beskrivelse  

 Velge  Brukes til å velge/endre et ROI.  

 Rektangel  Brukes til å tegne en rektangulær form.  

 Ellipse  Brukes til å tegne en ellipseform.  

 Polygon  Brukes til å tegne en polygonal form.  

 Lukket kurve  Brukes til å tegne en lukket kurvlineær form.  

 

ROI - tegning  

verktøylinje  

Nåværende ROI  

som skal tegnes  

ROI - farge  

redigeringsprogram  

Kopier / lim inn ROI  

Slett ROI  

ROI - navneredigering  



 

 

3.8.3  ARBEIDSFLYT  

TEGNE ET ROI  

Tegne et rektangulært eller ellipseformet ROI:  

1.  Velg en form på ROI -verktøylinjen (  eller )  

2.  Flytt musepekeren til ønsket plassering i B -mode -bildet (venstre side) eller det 

kontrastforsterkede bildet (høyre side).  

3.  Klikk og dra for å tegne ROI -et.  

Tegne et lukket polygonalt eller kurvet ROI:  

4.  Velg en form på ROI -verktøylinjen (  eller )  

5.  Flytt musepekeren til ønsket plassering i B -mode -bildet (venstre side) eller det 

kontrastforsterkede bildet (høyre side).  

6.  For å legge til forankringspunkter klikker du gjentatte ganger mens du beveger 

musepekeren.  

Dobbeltklikk for å lukke formen.  

SLETTE ROI  

Slik sletter du ROI:  

¶ Løsning 1:  

Klikk på -knappen ved siden av ROI -en du vil fjerne  

 

¶ Løsning 2:  

1.  Høyreklikk på bildet for å angi modus for valg av ROI eller klikk på -

knappen  

2.  Flytt musepekeren til en grense i ROI -en  

3.  Velg ROI -en med venstre eller høyre museknapp  

4.  Trykk på enten DELETE -  eller BACKSPACE - tasten.  

SLETTE ET ROI  

Slette et ROI:  

1.  Høyreklikk i bildet for å aktivere modusen for valg av ROI eller klikk på  .  

2.  Flytt musepeker en til en av kantene på ROI -et.  

3.  Velg ROI - et ved å klikke på  venstre eller høyre museknapp.  

4.  Trykk på DELETE -  eller BACKSPACE - tasten.  

 

FLYTTE ET ROI  

Endre plasseringen til et ROI:  

1.  Høyreklikk i bildet for å aktivere modusen for valg av ROI eller klikk på  .  



 

 

2.  Flytt musepekeren til en av kantene på ROI -et.  

3.  Når pekeren endrer form til en dobbeltpil, klikker og drar du ROI -et til en ny 

plassering.  

KOPIERE OG LIME INN ROI  

Interesseområder kan kopieres inn i et ROI -bibliotek og limes inn senere i hvilken som 

helst klippanalyse.  

Slik kopierer du alle ROI -ene som er tegnet:  

1.  Klikk på -knappen  

2.  Angi et navn eller aksepter navnet som 
genereres som standard, og trykk på 

OK-knappen  

 

 

Figur 19  ï Kopiere ROI inn i bibliotek  

 

Slik limer du inn ROI fra biblioteket:  

1.  Klikk på -knappen  

2.  Velg elementet i listen og trykk på OK -
knappen  

 

 

Figur 20  ï Lime inn ROI fra bibliotek  

3.8.4  MODUS MED DOBBEL VISN ING  

Modus med dobbel visning drar nytte av side -ved -side - representasjonen som er 

tilgjengelig i de fleste DICOM -klipp med kontrastbilde. Bevegelseskompensasjon fungerer 

bedre når denne funksjonen er aktivert. Den dupliserer også alle interesseområdene som 

er t egnet på den ene siden, til den andre siden (se Figur 21 ).  



 

 

 

Figur 21  ï Dupliserte ROI -er på kontrast -  og B -modusbilder  

Når det er mulig (dvs. når alle nødvendige data vises i DICOM -metadataene) aktiverer 

VueBox® denne fun ksjonen automatisk. Dette indikerer i dobbel visning -avsnittet (se 

Figur 22 ).  

 

Figur 22  ï aktiveringskontroller for dobbel v isning  

I slike tilfeller vises og merkes kontrastområder og B -modus i løpet av noen få sekunder 

når et klipp åpnes, som vist i Figur  23 . Det er også mulig å vise denne informasjonen når 

som helst ved å trykke på «Vis» -knappen i «Flere alternativer» -delen. «Bytt» -knappen 

tillater invertering av de to områdene, i tilfelle den a utomatiske oppdagelsen for dobbel 

visning ikke oppdaget kontrast -  og B -modussiden på riktig måte.  



 

 

 

Figur 23  ï Automatisk oppdagelse av kontrast -  og B -modusområde  

 
Hvis modus med dobbel visning ikke aktiveres automatisk selv om båd e kontrast -  og B -

modusbilder er tilstede, kan du aktivere den manuelt. For å gjøre det må du definere 

posisjonen til kontrastsymbolmarkøren. Slik gjør du det:  

1.  aktiver dobbel visning  

2.  trykk på Ok i meldingsboksen  

3.  klikk på orienteringsmarkøren for sensor p å kontrastbildet  

4.  kontroller at den samsvarende symbolmarkøren er riktig plassert på B -

modusbilder, som vist i Figur  24 . 

 

 

 

Figur 24  -  Aktivere dobbbel visning med symbolmarkører  

Hvis klippet ikke inneholder symbolmarkører, kan VueBox® bruke hvilket som helst 

annet landemerke til å identifisere posisjonen til de to bildene. Slik gjør du det:  

1.  velg «Manuelt valg av symbolmarkering» -verktøyet i «Flere alternativer» -

delen  

2.  trykk på Ok i meldingsboksen  

3.  velg et gjenkjennelig landemerke på kontrastbildet  

4.  velg det samsvarende  landemerket på B -modusbildet.  

 

 

Brukeren må sørge for å velge riktig orienteringsmarkør (dvs. på 

kontrastbilde -siden). Eller kan alle ROI -er bli invertert og alle 

analyseresultater bli ugyldige.  

Symbolmarkøre
r 








































































